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of Issue: 
• location 
of holes in liUer kit for installation of patient slop has no consistency 
between balches . 
• Lower hole from D2492 Palienl Stop will be removed, 
As part of assembling litter kit, patient stop will be drilled 10malch litter. For replacement 
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